
Alarme stumm 

Beatmungsmodis oder 
Einstellungen wechseln 

Sauerstoff Mix anpassen 
Reiner Sauerstoff zu Umgebungsluft 
während der Beatmung 

CPR Taste: Funktion steht 
zur Zeit noch nicht zur 
Verfügung 

Ein/Aus Gerätetaste 
Drehknöpfe zum Verändern der Werte und 
navigieren durch das geöffnete Menü 
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