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Meldungszeile Modus wählen

Dreh-/Drückknopf

Stummschaltung Alarme

Hauptparameter für 

den aktiven Modus

Gerät ein-/ausschalten

Auswahl des  

Patiententyps

Aktiver Modus und  

Patientengruppe

Menüabhängige

Wahltasten

Einstellen  

Alarmgrenzen

Beatmung starten
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Darstellung  

optischer Alarme

Auswahl der  

Beatmungsmodi

Dreh-/Drückknopf

Stummschaltung Alarme

Beatmungsmodus- 

spezifische Wertänderung

Aktiver Modus und  

Patientengruppe

Darstellung  

Sauersto�sättigung

Numerische Darstellung 

der Geräteparameter

Einstellen  

Alarmgrenzen

Volumenkurve

Flowkurve

Druckkurve
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Auswahl der Wellenformen 

für Druck, Flow und Volumen

Auswahl verschiedener  

Darstellungen für  

Beatmungsparameter

Verändern der Timescale


