
Schock auslösen 

Startet den manuellen 
Defibrillator 

AED starten 

Funktionstasten 

Ein/Aus Gerät und Moduswahl 
(Defibrillator, Pacer) 

Regler für Pacer Einstellungen 

Funktionstasten 

Blutdruckmessung starten 
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