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qubeTrigger für qubeMS2

In bestimmten Situationen ist es erforderlich, die Beatmungshübe nach Bedarf
einzeln auszulösen. In der Notfallmedizin ist dies insbesondere bei der
Herz-Lungen-Wiederbelebung und bei der Narkoseeinleitung (RSI) der Fall. Mit
dem einzigartigen qubeTrigger macht SKILLQUBE dies auch bei der simulierten
maschinellen Beatmung möglich. Für den qubeMS2 steht der qubeTrigger zur
Verfügung, der direkt an der Maske angebracht und durch eine elektrische
Leitung mit dem Simulator verbunden wird.

qubeTrigger Anschliessen

iPad mini ab Generation 6
Der qubeTrigger wird über den Ladeanschluss des iPad mini verbunden. Stecken Sie hierzu
wie in der schematischen Anleitung den USB-C Splitter an das iPad an. An den Splitter
können Sie nun das Ladegerät (an den Anschluss “PD”) und den qubeTrigger (an den
Anschluss “USB” anschliessen. Wenn das iPad nicht gleichzeitig geladen werden soll kann
der qubeTrigger auch direkt mit dem USB C-Kabel an das iPad angeschlossen werden. Wenn
Sie die qubeMS2 Software geöffnet haben und sich im Manuellen CPR Modus befinden steht
Ihnen die komplette Funktionalität zur Verfügung.

Hinweis: Der qubeTrigger wird durch das iPad als Tastatur erkannt. Dadurch wird beim
Schreiben in ein Textfeld nicht automatisch die Tastatur auf dem Bildschirm geöffnet. Um die
Tastatur einzublenden kann unten auf dem Bildschirm auf das Tastatur Symbol geklickt
werden und anschließend auf “Tastatur anzeigen”. Alternativ kann der qubeTrigger
abgesteckt werden, dann wird die Tastatur automatisch angezeigt.



iPad mini Generation 5
Der qubeTrigger wird über den Ladeanschluss des iPad mini verbunden. Stecken Sie hierzu
wie in der schematischen Anleitung den Apple Lightning auf USB Adapter an das iPad an. An
den Splitter können Sie nun das Ladegerät und den qubeTrigger anschliessen. Wenn Sie die
qubeMS2 Software geöffnet haben und sich im Manuellen CPR Modus befinden steht Ihnen
die komplette Funktionalität zur Verfügung.

Hinweis: Der qubeTrigger wird durch das iPad als Tastatur erkannt. Dadurch wird beim
Schreiben in ein Textfeld nicht automatisch die Tastatur auf dem Bildschirm geöffnet. Um die
Tastatur einzublenden kann unten auf dem Bildschirm auf das Tastatur Symbol geklickt
werden und anschließend auf “Tastatur anzeigen”. Alternativ kann der qubeTrigger
abgesteckt werden, dann wird die Tastatur automatisch angezeigt.

qubeTrigger Verwenden

- Die Beatmungshübe werden durch Drücken Schwarzen Taste auf dem
qubeTrigger ausgelöst. Bei langem Drücken werden leitliniengerecht zwei
Beatmungshübe nacheinander ausgelöst (30:2).

- Bei der Beatmungshubauslösung mit dem qubeTrigger kann der Anwender
die Maske gleichzeitig mit dem zweihändigen C-Griff abdichten. Dadurch
benötigt man für die sichere Beatmung des Patienten nur einen Anwender.


